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1. Usage prévu

KOMBITEST TBNK 6-color est destiné a la détection et au dénombrement des
populations et sous-ensembles de lymphocytes dans le sang total humain par
cytométrie en flux.

Eléments détectés et/ou mesurés

Le dispositif KOMBITEST TBNK 6-color détecte et mesure les pourcentages
relatifs et les nombres absolus de lymphocytes T (CD3+), de lymphocytes B
(CD3-CD19+) et de lymphocytes NK (CD3-CD16+56+) humains, ainsi que des
sous-ensembles de lymphocytes T auxiliaires/inducteurs (CD3+CD4+) et
suppresseurs/cytotoxiques (CD3+CD8+).

Fonction du dispositif

Le dispositif est destiné a étre utilisé dans I'évaluation immunologique de patients
normaux et peut aider au diagnostic de patients présentant ou suspectés de
présenter une déficience immunitaire.

Contexte d’un état physiologique ou pathologique

Les fréquences des populations de lymphocytes mesurées par le dispositif
peuvent étre affectées par diverses affectations pathologiques et I'évaluation de
leurs pourcentages et de leurs nombres peut étre utilisée dans I'évaluation des
pathologies suivantes :

e les lymphocytes T auxiliaires/inducteurs CD3+/CD4+ dans le suivi du VIH &
4,7,9)

e les cellules T cytotoxiques CD3+/CD8+ dans les infections virales et les
immunodéficiences héréditaires ¢34 11,12.15,17)

e les cellules B CD3-/CD19+ dans les maladies auto-immune ¢ 6

o les cellules NK CD3-/CD16+56+ dans I'immunité innée et les déficiences
immunologiques ¢3 14

Type de dosage
Non automatisé

Quantitatif

Type d’échantillon requis
Echantillon de sang total périphérique humain anticoagulé

Population testée
Non destiné a une population spécifique.

2. Utilisateur prévu

Le dispositif est destiné a un usage professionnel en laboratoire uniquement. Ne
convient pas aux tests au chevet du patient ni aux auto-tests.
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Conditions de qualification

Les utilisateurs prévus doivent avoir des compétences de pointe dans I'analyse
de cytométrie en flux de cellules humaines, les techniques de laboratoire
standard, notamment le pipetage, ainsi que la manipulation slre et appropriée
d’échantillons dérivés du corps humain.

L'utilisateur prévu doit respecter la norme EN 1SO 15189 ou d’autres normes
nationales, le cas échéant.

3. Principe du test

Le principe du test repose sur la détection d’anticorps monoclonaux se liant a une
molécule spécifique (antigéne) exprimée par certaines cellules sanguines
humaines. Les anticorps monoclonaux utilisés dans le test sont marqués avec
différents fluorochromes qui sont excités par un faisceau laser provenant d’'un
cytométre en flux lors de I'acquisition d’'un échantillon sanguin coloré par un
anticorps. La fluorescence (émission de lumiere) ultérieure de chaque
fluorochrome présent sur une cellule sanguine acquise est recueillie et analysée
par 'instrument. L’intensité de la fluorescence est directement proportionnelle a la
densité d’expression de I'antigéne dans une cellule, permettant ainsi la séparation
de différents sous-ensembles cellulaires.

4. Réactif(s) fourni(s)

Contenu

Le dispositif KOMBITEST TBNK 6-color permet de réaliser 50 tests et est fourni
avec le réactif suivant :

1 flacon (1 ml) contenant une combinaison prémélangée d’anticorps
monoclonaux marqués au fluorochrome CD3 FITC / CD16 PE + CD56 PE /
CD45 PerCP-Cy™5.5 / CD4 PE-Cy™7 / CD19 APC/CD8 APC-Cy™7, dilué a des
concentrations optimales dans une solution stabilisante de sérum physiologique
tamponnée au phosphate (PBS) contenant 15 mM d’azide de sodium et 0.2 %
d'albumine sérique bovine (BSA).
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Composition

Tableau 1 Description des composants actifs

Antigéne Fluorochrome Clone Isotype Cor}ﬁZ?rt]:?)tion
CD3 FITC TB3 1gG2b 2
CDh4 PE-Cy™7 MEM-241 1gG1 1.5
CD8 APC-Cy™7 LT8 IgG1 1.8
CD16 PE 3G8 IgG1 1.5
CD56 PE LT56 19G2a 1.5
CD19 APC LT19 IgG1 2
CD45 PerCP-Cy™5.5 MEM-28 lgG1 3

5. Matériel requis mais non fourni

Tubes a essai a fond rond de de 12x75 mm

Solution de lyse des érythrocytes (EXCELLYSE Easy, EXBIO Praha, a.s., n° de
réf. ED7066 ou CyLyse™ FX, Sysmex Partec GmbH, n° de réf. BD303500)

Eau déionisée (qualité réactif)
Cellules de contrdle de processus (Streck CD-Chex Plus®, n° de réf. 213323 ou
contrOle de cellules lysables équivalent)

6. Equipement requis
Pipette automatique avec embouts jetables (20-100 pl) pour le pipetage des

échantillons et des réactifs

Distributeur de liquide ou pipette avec embouts jetables (0.5-2 ml) pour distribuer
la solution de lyse des érythrocytes

Mélangeur vortex

Analyseur d’hématologie (pour le nombre absolu de cellules) capable de
dénombrer les leucocytes (globules blancs) et les lymphocytes par pl
d’échantillon

Cytomeétre en flux avec deux sources d’excitation laser (488 nm et ~ 635 nm), des
détecteurs de lumiére diffuse, des filtres optiques et des détecteurs d’émission
appropriés pour recueillir les signaux émis par les fluorochromes indiqués dans le
Tableau 2.
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Tableau 2 Caractéristiques spectrales des fluorochromes utilisés dans le dispositif

Fluorochrome Excitation [nm] Emission [nm]
FITC 488 525
PE 488 576
PerCP-Cy™5.5 488 695
PE-Cy™7 488 780
APC 630-640 660
APC-Cy™7 630-640 780

REMARQUE : Le dispositif a été testé sur des cytomeétres en flux
BD FACSCanto™ || (BD Biosciences), DxFLEX (Beckman Coulter) et
Sysmex™ XF-1600™ (Sysmex Corporation).

7. Conservation et manipulation

Conserver a une température de 2-8 °C.

Eviter I'exposition prolongée a la lumiére.

Ne pas congeler.

Voir la section 10, Procédure (Préparation des réactifs) pour plus d’informations
sur la stabilité en cours d’utilisation et la durée de conservation aprés la premiére

ouverture, ainsi que sur les conditions de conservation et la stabilité des solutions
de travail (le cas échéant).

8. Avertissements, précautions et limitations d’utilisation

Classification des dangers SGH

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur la page du produit
a 'adresse www.exbio.cz pour obtenir des informations complétes sur les risques
gu’impliguent les substances chimiques et les mélanges contenus dans le
produit, ainsi que sur la maniére dont ils doivent étre manipulés et éliminés.

Danger biologique
Les échantillons biologiques et les échantillons de sang humain ainsi que toute

substance entrant en contact avec ces derniers sont toujours considérés comme
du matériel infectieux.

Utiliser des équipements de sécurité et de protection individuelle pour éviter tout
contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

Respecter toutes les lois, réglementations et procédures en vigueur relatives a la
manipulation et I'élimination du matériel infectieux.
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Signes de détérioration

L'aspect normal du réactif fourni est un liquide transparent. Ne pas utiliser le
réactif si un changement d’aspect est observé, par exemple turbidité ou signes de
précipitation.

Limitation d’utilisation

Ne pas utiliser aprés la date de péremption indiquée sur les étiquettes des
produits.

9. Echantillon

Utiliser du sang périphérique veineux prélevé dans un récipient pour échantillon
classé comme dispositif médical, avec I'anticoagulant EDTA.

REMARQUE : Déterminer le nombre absolu de leucocytes et le nombre de
lymphocytes dans I'échantillon de sang prélevé par un analyseur
d’hématologie. Le dispositif KOMBITEST TBNK 6-color ne fournit pas a lui
seul le nombre de cellules absolu.

Les échantillons de sang contenant plus de 40x102 leucocytes/ul nécessiteront
une dilution avec une solution PBS avant leur traitement.

Traiter les échantillons de sang au plus tard 24 heures aprés leur prélévement.
Conserver I'échantillon a la température du laboratoire (20 - 25 °C). Ne pas
réfrigérer I'échantillon.

Interférences endogénes

Les sources d'interférences endogénes sont identifiées dans le Tableau 3 sur la
base des recherches littéraires scientifiques.

Tableau 3 Interférences endogenes du dispositif

Interférences Impact Référence
endogénes
Albumine L'albumine, en forte concentration, peut 18, 19, 35

interférer en raison de sa capacité a se
lier et a libérer de grandes quantités de
ligands.

Bilirubine (ictére) | La bilirubine peut augmenter le fond de 22, 24,28
(non conjuguée) fluorescence des cellules en raison de sa
forte auto-fluorescence.

Débris cellulaires | Les débris cellulaires peuvent fausser la 21, 25
(aprés lyse) numération cellulaire et épuiser les

anticorps présents dans le dispositif.
Erythrocytes Une lyse insuffisante des globules rouges | 26

présents dans I'échantillon peut fausser la
numération cellulaire.
Hémoglobine Les échantillons hémolysés peuvent 23
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donner des résultats erronés.

Anticorps Le traitement par anticorps monoclonaux | 20, 30, 31,
humains anti- peut donner des résultats erronés 32,33,34
murins (capacité a se lier aux antigenes de

surface de cellules).
Immunoglobulines | Lavage impossible au moyen de la 21

méthode a plate-forme unique, avec
susceptibilité d'entrainer une numération
erronée des sous-ensembles

lymphocytaires.
Facteurs La présence de radiofréquences interfere | 27
rhumatoides avec les tests immunologiques multiplex

(MIA).
Triglycérides Des taux élevés de lipides en circulation 29

peuvent affecter I'analyse par cytométrie
en flux de certaines populations de
cellules sanguines.

Interférences exogénes

Les échantillons datant de plus de 24 heures peuvent donner des résultats
erronés.

Les échantillons réfrigérés peuvent donner des résultats erronés.

La préparation incorrecte de la solution de lyse érythrocytaire (EXCELLYSE Easy,
EXBIO Praha, a.s., n° de réf. ED7066 ou CyLyse™ FX, Sysmex Partec GmbH, n°
de réf. BD303500) peut donner des résultats erronés. Suivre les instructions du
fabricant concernant I'utilisation de la solution de lyse érythrocytaire.

10.Procédure

Préparation du ou des réactifs fournis

Aucune préparation de réactif n’est nécessaire.

Amener le réactif a température ambiante avant utilisation. Maintenir le récipient
primaire du dispositif au sec.

Utiliser le réactif directement a partir de son récipient primaire d’origine. La durée
d’utilisation du réactif (exposition a la lumiére et a des températures élevées) ne
doit pas dépasser 4 heures par jour.

Aprés son ouverture initiale, le réactif conserve ses caractéristiques de
performance jusqu’a la date de péremption indiquée a condition qu’il soit
conservé conformément aux indications mentionnées dans son emballage
primaire d’origine.

MISE EN GARDE : Ne pas diluer le réactif.
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Préparation du matériel requis, mais pas fourni

Diluer la solution concentrée de lyse des érythrocytes avec de I'eau déionisée
conformément aux instructions du fabricant. La solution de lyse des érythrocytes
diluée (1X) est stable pendant 1 mois si elle est conservée dans un distributeur
de liquide ou un récipient fermé a température ambiante.

Controle de qualité

Utiliser Streck CD-Chex Plus® ou des cellules de contrdle équivalentes comme
contréle de procédure positif pour garantir le bon fonctionnement du dispositif
comme prévu. Streck CD-Chex Plus® fournit des valeurs établies pour le
pourcentage de numération positive et absolue des lymphocytes T, des
lymphocytes B, des granulocytes, des monocytes et des lymphocytes NK,
notamment deux niveaux cliniquement pertinents de cellules CD4+.

Colorer les cellules de contrdle a I'aide du réactif KOMBITEST TBNK 6-color
selon le traitement de I'échantillon tel que spécifié dans le mode d’emploi. Vérifier
que les résultats obtenus (% de cellules positives) se situent dans l'intervalle
attendu indiqué pour le lot de cellules de contréle utilisé.

Coloration des échantillons

1. Pour chaque échantillon, étiqueter un tube a essai a fond rond de 12x75 mm
avec l'identification appropriée de I'échantillon.

2. Pipeter 20 ul de réactif KOMBITEST TBNK 6-color au fond du tube a essai de
12x75 mm.

3. Pipeter 50 ul d’échantillon de sang bien mélangé au fond du tube a essai.

MISE EN GARDE : Eviter de pipeter le sang sur le coté du tube & essai. S'il
reste une gouttelette ou un frottis de sang sur le c6té du tube, il se peut que
celui-ci ou celle-ci ne soit pas coloré par le réactif ou que les érythrocytes ne
soient pas lysés et que le résultat du test ne soit pas valide.

4. Agiter au vortex et laisser incuber le tube a essai pendant 20 minutes a
température ambiante dans I'obscurité.

5. Ajouter 500 pl de solution de lyse (1X) diluée dans le tube a essai.

6. Agiter au vortex et laisser incuber le tube a essai pendant 10 minutes a
température ambiante dans I'obscurité.

Récupérer I'échantillon coloré immédiatement sur le cytomeétre en flux. Si
I'échantillon coloré n’est pas récupéré immédiatement, le conserver a 2-8 °C dans
'obscurité et 'analyser dans les 24 heures.

MISE EN GARDE : Agiter au vortex I'’échantillon coloré immédiatement avant
la récupération sur le cytométre en flux pour éviter les agrégats.

8/34



Analyse par cytométrie en flux

Le cytomeétre en flux sélectionné pour étre utilisé avec le dispositif KOMBITEST
TBNK 6-color doit étre calibré de fagon routiniere a I'aide de microbilles
fluorescentes pour garantir la stabilité de la sensibilité des détecteurs
conformément aux instructions du fabricant du cytometre.

S'’il n’est pas correctement entretenu, le cytomeétre en flux peut produire de faux
résultats.

Se reporter aux spécifications du cytométre indiquées par le fabricant concernant
les lasers et les détecteurs de fluorescence selon les caractéristiques d’excitation
et d’émission des fluorochromes a la section 6 Equipement requis.

Régler les tensions sur les détecteurs de fluorescence d’intérét avant I'analyse
des échantillons colorés. La tension sur un détecteur PMT doit étre suffisamment
élevée pour qu’'un minimum d’événements colorés négativement interférent avec
le canal O sur I'axe de fluorescence. En outre, la tension du détecteur PMT ne doit
pas dépasser les valeurs auxquelles les événements positifs sont poussés vers
'axe droit.

Compenser les signaux de fluorescence entre les détecteurs avant ou apres
'acquisition des données. Les données peuvent étre interprétées de maniere
incorrecte si les signaux de fluorescence sont mal compensés ou si les régions
sont mal positionnées.

Pour 'analyse des données mesurées, il est possible d’utiliser un logiciel de
cytométrie développé par le fabricant ou un logiciel dédié a I’'analyse des données
de cytométrie hors ligne (par exemple FlowdJo™, VenturiOne®, Infinicyt™).
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Analyse des données de I’échantillon coloré KOMBITEST TBNK 6-color

Visualiser les données compensées dans un graphique a dispersion latérale
(SSC) par rapport au CD45 PerCP-Cy™5.5. Régler la région pour la population
de lymphocytes CD45+ comme indiqué dans la Figure 1.

Figure 1 Délimitation de la population de lymphocytes CD45+
(données acquises sur BD FACSCanto™ 1)
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Afficher les lymphocytes CD45+ triés dans un graphique avec la dispersion
latérale (SSC) par rapport au CD3 FITC comme le montre la Figure 2. Séparer les
lymphocytes CD3+ et CD3- en utilisant les fenétres appropriées. Calculer le
pourcentage de lymphocytes T (CD3+ ; région B dans la Figure 2) par rapport a
tous les lymphocytes.

Figure 2 Séparation des lymphocytes CD3+ et CD3-
(données acquises sur BD FACSCanto™ 1)
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Afficher es lymphocytes CD3 triés (région A dans la Figure 2) sur un graphique
CD19 APC par rapport a CD16+CD56 PE comme le montre la Figure 3. Régler
les régions appropriées et calculer le pourcentage de lymphocytes B (CD16-
CD56-CD19+ ; région C dans la Figure 3) et de cellules tueuses naturelles (NK)
(CD16+CD56+CD19- ; région D dans la Figure 3) par rapport a tous les
lymphocytes.

Figure 3 Lymphocytes CD3- dans un graphique a points CD19 APC par rapport a
CD16+CD56 PE (données acquises sur BD FACSCanto™ 1)
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Afficher les lymphocytes T triés (CD3+ ; région B dans la Figure 2) sur un
graphique CD4 PE-Cy™7 par rapport a CD8 APC-Cy™7 comme le montre la
Figure 4. Régler les régions appropriées et calculer le pourcentage de
lymphocytes T auxiliaires/ inducteurs (CD4+CD8- ; région E dans la Figure 4) et
de lymphocytes T suppresseurs/cytotoxiques (CD4-CD8+ ; région F dans la
Figure 4) par rapport a tous les lymphocytes.

Figure 4 Lymphocytes CD3+ dans un graphique a points CD4 PE-Cy™7 par rapport a
CD8 APC-Cy™7 (données acquises sur BD FACSCanto™ II)
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CD4 PE-Cy™7

CD8 APC-Cy™7

Calcul et interprétation des résultats de I’'analyse
Pour obtenir des nombres absolus, utiliser le nombre absolu de lymphocytes tel
que déterminé par un analyseur d’hématologie. Se reporter aux instructions du
fabricant de I'analyseur d’hématologie. Utiliser les équations ci-dessous pour le
dénombrement absolu du sous-ensemble de lymphocytes requis.

B (%

Ax & = Numération absolue du sous — ensemble de lymphocytes requis
100 (%)

A = nombre absolu de lymphocytes (données de I'analyseur d’hématologie ;
cellules/pl)

B = pourcentages relatifs du sous-ensemble de lymphocytes requis par rapport a
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tous les lymphocytes (données issues du cytométre en flux ; %)

11.Performances analytiques

Spécificité

L'anticorps TB3 reconnait I'antigéne CD3 humain du complexe TCR/CD3. La
specificité de I'anticorps a été confirmée par le HCDM Council (atelier HLDA XI).

L'anticorps MEM-241 reconnait I'antigéne CD4 humain (glycoprotéine de surface
CD4 des lymphocytes T). La spécificité de I'anticorps a été confirmée par le
HCDM Council (atelier HLDA VIII).

L'anticorps LT8 reconnait 'antigéne CD8 humain (dimére a liaison disulfure
exprimé sous la forme de deux homodiméres de la chaine alpha du CD8 ou
d’hétérodiméres de la chaine alpha/béta du CD8). La spécificité de I'anticorps a
été confirmée par les ateliers HLDA (atelier HLDA V9 et atelier HLDA VII®),

L’anticorps 3G8 reconnait I'antigeéne CD16 humain (récepteur Fc-gamma des
immunoglobulines de type Ill de faible affinité). La spécificité de I'anticorps a été
confirmée par I'atelier HLDA (atelier HLDA V(9),

L'anticorps LT56 reconnait I'isoforme leucocytaire de I'antigene humain CD56
(Neural Cell Adhesion Molecule 1). La spécificité de I'anticorps a été confirmée
par ’THCDM Council (atelier HLDA X).

L'anticorps LT19 reconnait I'antigéne CD19 humain (glycoprotéine
transmembranaire des lymphocytes B CD19). La spécificité de I'anticorps a été
confirmée par ’THCDM Council (atelier HLDA X).

L'anticorps MEM-28 reconnait toutes les isoformes leucocytaires du CD45
humain (récepteur de protéine tyrosine phosphatase de type C). La spécificité de
I'anticorps a été confirmée par I'atelier HLDA (atelier HLDA 11130)),

Précision

La précision de la méthode a été mesurée sur le cytomeétre en flux

BD FACSCanto™ || et déterminée en comparant le dispositif KOMBITEST TBNK
6-color avec un produit similaire disponible sur le marché, BD Multitest™ 6-Color

TBNK Reagent (n° de réf. 644611) par coloration paralléle de 30 donneurs de
sang sains.

Sur les cytométres en flux Beckman Coulter DXFLEX et Sysmex XF-1600™, la
précision de la méthode a été déterminée en comparant les résultats de I'analyse
des mémes échantillons de sang de 39 donneurs de sang sains colorés par le
dispositif KOMBITEST TBNK 6-color sur les cytométres en flux BC DxFLEX et
BD FACSCanto™ |I, respectivement, et sur les cytométres en flux Sysmex

XF 1600™ et BD FACSCanto™ II.

L'exactitude de la méthode a été confirmée par la coloration parallele de

134 patients (voir le Tableau 7) qu'on soupgonne d'étre atteints d'une pathologie
du systéme immunitaire. Les paramétres de I'analyse de régression linéaire sont
présentés dans les Tableaux 4 a 7.
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Tableau 4 Analyse de régression linéaire pour les sous-ensembles de lymphocytes chez
des donneurs sains (comparaison du dispositif KOMBITEST TBNK 6-color avec le produit
de diagnostic in vitro Multitest™ 6-Color TBNK Reagent de BD (n° de réf. 644611))

Sous-ensemble de lymphocytes Unité n Pente 0|r::lo_nryee a R?
origine
% 30 | 1.0030 -0.0059 0.9942
CD3+

cellules/ul | 30 | 0.9898 5.4635 0.9986
% 30 | 0.9820 0.0029 0.9957

CD3+CD8+
cellules/ul | 30 | 0.9723 8.959 0.9981
% 30 | 0.9850 0.0035 0.9939

CD3+CD4+
cellules/ul | 30 | 0.9850 6.5877 0.9975
% 30 | 1.0085 -0.0017 0.9968

CD3-CD16+CD56+

cellules/ul | 30 | 1.0192 -6.1863 0.9985
% 30 | 0.9953 0.0033 0.9948

CD3-CD19+
cellules/ul | 30 | 1.0189 1.6105 0.9925

n = nombre d’échantillons sanguins
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Tableau 5 Analyse de régression linéaire pour les sous-ensembles lymphocytaires chez
les donneurs sains (comparaison de I'analyse des échantillons de sang colorés par le
dispositif ED7733 sur le Beckman Coulter DxFLEX avec le BD FACSCanto™ II)

Précision de la mesure du dispositif ED7733 sur le Beckman Coulter DxFLEX

Cytométre en flux Beckman Coulter DxFLEX vs cytométre en flux
BD FACSCanto™ ||

Exactitude de la mesure

Sous-ensemble de Unité n Pente Orfiopnee a R2
lymphocytes I’origine

CD3+ % 39 0.9822 0.0145 0.9879
cellules/pl 39 0.9792 -24.255 0.9811
% 39 1.0171 0.0052 0.9829

CD3+CD8+
cellules/pl 39 1.0478 -3.0975 0.9930
% 39 0.9789 -0.001 0.9857

CD3+CD4+
cellules/pl 39 0.9768 -1.499 0.9929
CD3-CD16+ % 39 0.9727 0.0054 0.9815
CD56+ cellules/pl 39 0.9699 10.484 0.9886
% 39 1.0212 -0.0047 0.9757

CD3-CD19+
cellules/pl 39 0.9767 -0.0385 0.9825

n = nombre d’échantillons sanguins
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Tableau 6 Analyse de régression linéaire pour les sous-ensembles lymphocytaires chez
les donneurs sains (comparaison de I'analyse des échantillons de sang colorés par le
dispositif ED7733 sur le Sysmex XF-1600™ avec le BD FACSCanto™ 1)

Précision de la mesure du dispositif ED7733 sur le Sysmex XF-1600™

Cytomeétre en flux Sysmex XF-1600™ vs cytométre en flux BD FACSCanto™ ||

Exactitude de la mesure

Sous-ensemble de Unité n Pente Orfiopnee a R2
lymphocytes I’origine
% 39 1.0058 0.0105 0.9918
CD3+
cellules/pl 39 1.0174 4.2861 0.9991
% 39 1.0134 0.0015 0.9924
CD3+CD8+
cellules/pl 39 1.0346 -11.555 0.9976
% 39 1.0017 0.0103 0.9963
CD3+CD4+
cellules/pl 39 1.0043 17.382 0.9981
CD3-CD16+ % 39 0.9889 -0.0039 0.9868
CD56+ cellules/pl 39 0.972 -3.4422 0.9903
% 39 1.0162 -0.0039 0.9852
CD3-CD19+
cellules/pl 39 0.9777 0.1994 0.9898

n = nombre d’échantillons sanguins
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Tableau 7 Analyse de régression linéaire de sous-ensembles de lymphocytes chez les
patients que I'on suspecte d’étre atteints de troubles du systéme immunitaire (comparaison
du dispositif KOMBITEST TBNK 6-color avec le systéeme de cytométrie en flux AQUIOS CL

- Beckman Coulter, Inc. et la méthode interne d’un laboratoire clinique accrédité - cocktail

d’anticorps conjugués d’une seule couleur de différents fabricants et analyse sur le
BD FACSCanto™ II)

Sous-ensemble de lymphocytes| Unité n Pente OT%(::;?:?: a R?
% 134 | 1.032 -2.655 0.98
CD3+

cellules/ul | 134 | 1.023 -0.047 0.97
% 134 | 1.020 -0.803 0.98

CD3+CD8+
cellules/ul | 134 | 1.055 -0.041 0.96
% 134 | 1.014 -0.651 0.98

CD3+CD4+
cellules/ul | 134 | 0.994 -0.005 0.98
% 134 | 1.064 -0.400 0.98

CD3-CD16+CD56+

cellules/ul | 134 | 1.080 -0.014 0.99
% 134 | 1.027 -0.376 0.99

CD3-CD19+
cellules/ul | 134 | 1.043 -0.010 1.00

n = nombre d’échantillons sanguins
Linéarité
La linéarité de la méthode a été vérifiee sur 10 dilutions en série d’un échantillon
de sang enrichi en leucocytes (couche leucocytaire). Les échantillons de cellules
ont été colorés avec le KOMBITEST TBNK 6-color en 6 réplicats. Les échantillons
ont été analysés a l'aide du cytomeétre en flux FACSCanto™ Il de BD, du
cytometre en flux DxFLEX du Beckman Coulter et du cytometre en flux XF-
1600™ de Sysmex. Les données mesurées pour les sous-ensembles
lymphocytaires indiqués ont été observées comme étant linéaires dans la plage
de lymphocytes allant de 333 a 9 492 cellules/pl avec le BD FACSCanto™ II, de
309 a 8 693 cellules/pl avec le Beckman Coulter DxFLEX et de 86 a 6 822
cellules/pl avec le Sysmex XF-1600™. Les sous-ensembles cellulaires se
situaient dans les plages indiquées dans les Tableaux 8 a 10.
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Tableau 8 Intervalles linéaires des sous-ensembles de lymphocytes analysés a I'aide du
FACSCanto™ Il de BD

BD FACSCanto™ ||
Sous-ensemble de lymphocytes Intervalle (cellules/ul)
CD3+ 249-6594
CD3+CD8+ 96-2560
CD3+CD4+ 136-3628
CD3-CD16+CD56+ 55-1525
CD3-CD19+ 44-1342

Tableau 9 Intervalles linéaires des sous-ensembles de lymphocytes analysés a I'aide du
DxFLEX de Beckman Coulter

Beckman Coulter DXFLEX
Sous-ensemble de lymphocytes Intervalle (cellules/pl)
CD3+ 243-6565
CD3+CD8+ 102-2652
CD3+CD4+ 128-3517
CD3-CD16+CD56+ 64-1588
CD3-CD19+ 41-1280

Tableau 10 Intervalles linéaires des sous-ensembles de lymphocytes analysés a I'aide
du XF-1600™ de Sysmex

Sysmex XF-1600™
Sous-ensemble de lymphocytes Intervalle (cellules/pl)
CD3+ 45 - 3513
CD3+CD8+ 21 - 1507
CD3+CD4+ 22 1742
CD3-CD16+CD56+ 8 -700
CD3-CD19+ 7 - 567
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Limite de détection / limite de quantification / valeur-seuil

Les données de linéarité ont été utilisées pour déterminer la limite de détection
(LDD) et la limite de quantification (LDQ).

La limite de détection a été définie comme la valeur la plus basse non nulle de la
numération cellulaire absolue plus 3xET (écart-type) pour chaque sous-ensemble
lymphocytaire (voir les Tableaux 11 & 13).

La limite de quantification a été définie comme la valeur la plus basse dans la
plage de linéarité des concentrations de I'analyte présentée sous forme de
numeération absolue du sous-ensemble lymphocytaire, pour laquelle le CV des
hexaplicats ne dépassait pas 10 % et la récupération était comprise entre 90 % et
110 % (voir les Tableaux 11 a 13).

Les résultats du dosage ne sont pas uniquement diagnostiques pour une entité
clinique unique, et la valeur-seuil ne peut donc pas étre estimée.

Tableau 11 Limites de détection et de quantification sur le BD FACSCanto™ |I
BD FACSCanto™ ||

Numération
Sous-ensemble cellulaire la plus 3xET (ET) LDD LDQ
lymphocytaire faible non nulle (cellules/ul) | (cellules/pl)
(cellules/ul)

CD3+ 1 0.3 (0.1) 1.3 10
CD3+CD8+ 1 0.6 (0.2) 1.6 96
CD3+CD4+ 2 1.5(0.5) 35 136

CD3-CD16+CD56+ 1 1.2 (0.4) 2.2 55
CD3-CD19+ 2 1.2 (0.4) 3.2 44

Tableau 12 Limites de détection et de quantification sur le Beckman Coulter DxFLEX
Beckman Coulter DxFLEX

Numération
Sous-ensemble cellulaire la plus 3xET (ET) LDD LDQ
lymphocytaire faible non nulle (cellules/ul) | (cellules/pl)
(cellules/ul)

CD3+ 1 0.6 (0.2) 1.6 9
CD3+CD8+ 1 0.6 (0.2) 1.6 34
CD3+CD4+ 2 1.2 (0.4) 3.2 43

CD3-CD16+CD56+ 1 0.9 (0.3) 1.9 23
CD3-CD19+ 2 1.5 (0.5) 3.5 41
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Tableau 13 Limites de détection et de quantification sur le Sysmex XF-1600™

Sysmex XF-1600™

Numération
Sous-ensemble cellulaire la plus 3xET (ET) LDD LDQ
lymphocytaire faible non nulle (cellules/ul) | (cellules/pl)
(cellules/pl)

CD3+ 1 0.12 (0.04) 1.12 5
CD3+CD8+ 1 0.3(0.1) 1.3 2
CD3+CD4+ 1 0.3(0.1) 1.3 8

CD3-CD16+CD56+ 1 0.6 (0.2) 1.6 3
CD3-CD19+ 1 0.3(0.1) 1.3 7
Répétabilité

La répétabilité du dosage a été mesurée sur dix échantillons de sang en six
réplicats. Les échantillons ont été analysés a l'aide des cytométres en flux
BD FACSCanto™ Il, Beckman Coulter DxFLEX et Sysmex XF-1600™,

Les coefficients de variation (CV) sont indiqués dans les tableaux ci-dessous

(Tableaux 14 a 16).

Tableau 14 Répétabilité du dispositif sur le FACSCanto™ Il de BD
BD FACSCanto™ ||
Sous-ensemble de Unité n Moyenne ET % CV
lymphocytes
% 10 70.34 0.56
CD3+ 0.91
cellules/ul 10 1396 10.22
% 10 23.11 0.27
CD3+CD8+ 1.25
cellules/pl 10 453 5.23
% 10 41.06 0.53
CD3+CD4+ 1.36
cellules/pl 10 808 9.71
% 10 16.35 0.40
CD3-CD16+CD56+ 2.43
cellules/ul 10 289 7.20
% 10 11.63 0.25
CD3-CD19+ 2.31
cellules/ul 10 227 4.78

n = nombre d’échantillons sanguins
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Tableau 15 Répétabilité du dispositif sur le DxFLEX de Beckman Coulter

Beckman Coulter DxFLEX

Sous-ensemble de i - o
lymphocytes Unité n Moyenne ET % CV
% 10 70.80 0.61
CD3+ 0.95
cellules/pl 10 1406 11.19
% 10 23.80 0.32
CD3+CD8+ 1.42
cellules/ul 10 468 6.12
% 10 40.81 0.56
CD3+CD4+ 1.47
cellules/pl 10 803 10.52
% 10 15.89 0.40
CD3-CD16+CD56+ 2.72
cellules/pl 10 282 7.23
% 10 11.68 0.32
CD3-CD19+ 2.83
cellules/pl 10 227 5.94
n = nombre d’échantillons sanguins
Tableau 16 Répétabilité du dispositif sur le XF-1600™ de Sysmex
Sysmex XF-1600™
Sous-ensemble de Unité n Moyenne ET % CV
lymphocytes
% 10 69.15 0.89
CD3+ 1.39
cellules/pl 10 1151 14.62
% 10 23.12 0.36
CD3+CD8+ 1.72
cellules/pl 10 389 6.11
% 10 41.09 0.70
CD3+CD4+ 1.76
cellules/ul 10 680 11.39
% 10 18.40 0.56
CD3-CD16+CD56+ 2.71
cellules/ul 10 313 9.45
% 10 10.62 0.35
CD3-CD19+ 3.37
cellules/ul 10 173 5.56
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Reproductibilité

La reproductibilité du dosage sur le BD FACSCanto™ Il et le Beckman Coulter
DxFLEX a été mesurée sur 2 échantillons de sang stabilisés (CD-Chex Plus® et
CD-Chex Plus® CD4 Low de STRECK). La reproductibilité du dosage sur le
Sysmex XF-1600™ a été mesurée sur 4 échantillons de sang stabilisés
(CD-Chex Plus® et CD-Chex Plus® CD4 Low et IMMUNO-TROL Low Cells et
IMMUNO-TROL Cells de Beckman Coulter en plus). Les échantillons ont été
mesurés dans les mémes conditions pendant 15 jours en utilisant 3 lots du
dispositif (5 jours chacun). Les coefficients de variation (CV) sont indiqués dans
les tableaux ci-dessous (Tableaux 17 a 19).

Tableau 17 Reproductibilité du dispositif sur le FACSCanto™ Il de BD

Sous-ensemble de| o) Unit¢ | Moyenne |  ET % CV
lymphocytes
% 76.84 0.18
CD-Chex Plus® 0.23
cellules/pl 1896 4.39
CD3+
CD-Chex Plus® % 60.61 0.32
0.53
CD4 Low cellules/l 879 4.65
% 23.45 0.23
CD-Chex Plus® 0.97
cellules/pl 578 5.62
CD3+CD8+
CD-Chex Plus® % 42.17 0.31
0.73
CD4 Low cellules/l 612 4.55
% 48.78 0.45
CD-Chex Plus® 0.93
cellules/pl 1203 11.15
CD3+CD4+
CD-Chex Plus® % 12.53 0.26
2.11
CD4 Low cellules/ul 182 3.84
% 10.76 0.22
CD-Chex Plus® 2.03
cellules/pl 265 5.39
CD3-CD16+CD56+
CD-Chex Plus® % 19.51 0.38
1.94
CD4 Low cellules/pl 283 5.49
% 11.30 0.16
CD-Chex Plus® 1.45
cellules/ul 279 4.03
CD3-CD19+
CD-Chex Plus® % 18.05 0.32
CcD4 L 1.75
ow cellules/pl 262 4.58
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Tableau 18 Reproductibilité du dispositif sur le DxFLEX de Beckman Coulter

Sous-ensemble de

Matériel Unité Moyenne ET % CV
lymphocytes
% 77.17 0.21
CD-Chex Plus® 0.27
cellules/ul 1904 5.23
CD3+
CD-Chex Plus® % 60.85 0.43 071
CD4 Low cellules/pl 883 6.24 '
% 23.87 0.20
CD-Chex Plus® 0.85
cellules/ul 589 4,99
CD3+CD8+
CD-Chex Plus® % 42.81 0.32 0.75
CD4 Low cellules/pl 621 4.65 '
% 46.47 1.41
CD-Chex Plus® 3.03
cellules/ul 1146 34.77
CD3+CD4+
CD-Chex Plus® % 12.16 0.53 437
CD4 Low cellules/pl 176 7.71 '
% 10.59 0.20
CD-Chex Plus® 1.88
CD3-CD16+ cellules/ul 261 4.92
CDS6+ CD-Chex Plus® % 19.38 0.32 163
CD4 Low cellules/yl 281 4.59
% 11.07 0.17
CD-Chex Plus® 1.54
cellules/pl 273 419
CD3-CD19+
CD-Chex Plus® % 17.85 0.35 Los
CD4 Low cellules/pl 259 5.05
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Tableau 19 Reproductibilité du dispositif sur le XF-1600™ de Sysmex

Sous-ensemble de

lymphocytes Matériel Unité | Moyenne ET % CV
% 78.50 0.33
CD-Chex Plus® sl | 1642 7.0 043
CD-Chex Plus® % 60.51 0.42 0.69
CD3+ CD4 Low cellules/pl 816 5.7 )
IMMUNO-TROL % 72.30 0.44 0.61
Cells cellules/pl 930 5.6 )
IMMUNO-TROL % 53.97 0.79 146
Low Cells cellules/pl 450 6.6 )
% 22.39 0.20
CD-Chex Plus® cellules/yl 168 21 0.88
CD-Chex Plus® % 41.85 0.54 1.29
CD3+CD8+ CD4 Low cellules/ul 565 7.3
IMMUNO-TROL % 24.06 0.28 114
Cells cellules/pl 309 35 )
IMMUNO-TROL % 33.99 0.76 293
Low Cells cellules/pl 283 6.3 )
% 51.87 0.35
CD-Chex Plus® = o | 1085 72 0.67
CD-Chex Plus® % 12.30 0.44 361
CD3+CD4+ CD4 Low cellules/ul 166 6.0 )
IMMUNO-TROL % 44.77 0.42 0.93
Cells cellules/pl 576 5.3 )
IMMUNO-TROL % 15.35 0.29 1.90
Low Cells cellules/pl 128 2.4 )
% 9.80 0.16
CD-Chex Plus® cellules/y 205 33 1.61
CD-Chex Plus® % 17.79 0.34 101
CD3-CD16+ CD4 Low cellules/pl 240 4.6 )
CD56+ IMMUNO-TROL % 10.33 0.22 211
Cells cellules/pl 133 2.8 '
IMMUNO-TROL % 22.35 0.40 1.80
Low Cells cellules/pl 186 3.4 )
% 10.06 0.17
CD-Chex Plus® cellules/l 210 3.7 1.74
CD-Chex Plus® % 19.70 0.31 161
CD3-CD19+ CD4 Low cellules/ul 260 4.2
IMMUNO-TROL % 12.92 0.32 248
Cells cellules/pl 166 4.1 )
IMMUNO-TROL % 17.31 0.51 297
Low Cells cellules/pl 144 4.3 '

25/34




REMARQUE : Toutes les données de performance analytique ont été
mesurées a l'aide de la solution de lyse des érythrocytes EXCELLYSE Easy
(EXBIO Praha, a.s., n° de réf. ED7066).

Pour I'analyse par cytométrie en flux, les cytométres en flux suivants, y
compris la version du logiciel, ont été utilisés :

BD FACSCanto™ Il BD FACSDiva Software — version 8.0.2
Beckman Coulter DXFLEX CytExpert for DXFLEX — version 2.0.2.18
Sysmex XF-1600™ IPU Software — version 0(0.09-00)

Pour la numération cellulaire absolue, I'analyseur d'hématologie a double
plate-forme avec les spécifications suivantes a été utilisé :
Sysmex XN-1000™ IPU Software — version 00-22(164)

Pour I'évaluation des données mesurées, la plate-forme d'analyse suivante a
été utilisée :
FlowJo™ (Becton, Dickinson and Company) - version 10.9.0

12.Performances cliniques

Patients atteints d’immunodéficience primaire

Les données cliniques ont été recueillies sur un site clinique auprés de

30 patients suspectés d’étre atteints d’'immunodéficience commune variable
(ICV). Les performances cliniques du dispositif ED7733 ont été déterminées par
comparaison du dispositif KOMBITEST TBNK 6-color utilisant la solution de lyse
des érythrocytes EXCELLYSE Easy (EXBIO Praha, a.s., n° de réf. ED7066) avec
une méthode de laboratoire clinique accréditée (systéme de cytométrie en flux
AQUIOS CL - Beckman Coulter, Inc.).

Les résultats de I'évaluation de I'état immunitaire du patient ont été évalués en
fonction de 'immunodéficience (Tableau 20).
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Tableau 20 Performances cliniques du dispositif KOMBITEST TBNK 6-color - Patients
atteints d’'ICV

Statut immunitaire évalué par une méthode
de laboratoire clinique accrédité
Immunodeéficience Etat normal
‘O
=
g x
S % Immunodéficience 24 patients 0 patient
o
T ar 5
=003
Scuwg
oE &
E2nq
EgsS . _ _
= S Etat normal 0 patient 6 patients
IS
n

Patients atteints du syndrome d’immunodéficience acquise

Les données cliniques ont été recueillies sur un site clinique auprés de

53 patients atteints d’'une infection confirmée par le virus de I'immunodéficience
humaine (VIH). Les performances cliniques du dispositif ont été déterminées par
comparaison du dispositif KOMBITEST TBNK 6-color utilisant la solution de lyse
des érythrocytes EXCELLYSE Easy (EXBIO Praha, a.s., n° de réf. ED7066) avec
une méthode interne de laboratoire clinique accrédité (cocktail d’anticorps
conjugués d’une seule couleur de différents fabricants et analyse sur le
FACSCanto™ Il de BD).

Les résultats de I'évaluation de I'état immunitaire du patient ont été évalués en
fonction de 'immunodéficience (Tableau 21).
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Tableau 21 Performances cliniques du dispositif KOMBITEST TBNK 6-color - Patients
atteints du VIH

Statut immunitaire évalué par une méthode

interne de laboratoire clinique accrédité
Immunodéficience Etat normal

‘O

=2

g x g : .

2 =Z Immunodéficience | 28 patients sur 29* 0 patient

=

BarF 5

Z 00 o

Scuwg

oE &

Elnp

EzS . . :

5 Q S Etat normal 0 patient 24 patients

g

n

MISE EN GARDE :

*Le dispositif KOMBITEST TBNK 6-color a montré une coloration insuffisante pour une
séparation distincte des cellules T (CD3+) chez un (1) patient atteint du VIH dans un état de
santé critique.
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13.Valeurs attendues

Intervalle de référence

Tableau 22 Intervalles de référence des donneurs de sang sains mesurés sur
BD FACSCanto™ Il

Sous-ensemble de e Gamme )
n Unité Median
lymphocytes Min Max
65 % 49.0 84.9 72.4
CD3+
65 cellules/ul 608 2415 1269
65 % 104 40.2 22.2
CD3+CD8+
65 cellules/pl 127 1075 405
65 % 28.1 62.6 43.3
CD3+CD4+
65 cellules/pl 321 1463 785
65 % 35 38.9 15.8
CD3-CD16+CD56+
65 cellules/pl 84 1036 266
65 % 5.4 25.0 10.6
CD3-CD19+
65 cellules/pl 74 404 209

n = nombre d’échantillons sanguins

Les intervalles de référence du tableau 22 ont été établis sur des patients sains
qui étaient considérés comme des donneurs de sang selon la Iégislation de la
République tchéque, car ils remplissaient les critéres stricts pour étre donneurs
de sang dans une banque de sang. Les données ont été mesurées sur le
cytométre en flux BD FACSCanto™ II.

Les intervalles de référence spécifiques peuvent varier en fonction de la région et
de la population sur laquelle les valeurs ont été établies. Voila pourquoi les
laboratoires doivent établir leurs propres intervalles de référence normaux pour
les sous-ensembles de lymphocytes identifiés a l'aide du KOMBITEST TBNK
6-color a partir de la population locale de donneurs normaux. En effet, les valeurs
obtenues peuvent varier en fonction de I'age, du sexe, des caractéristiques
cliniques et de I'origine ethnique.

14.Limitations

Le dispositif KOMBITEST TBNK 6-color n’a pas été validé pour étre utilisé avec
des échantillons prélevés avec des anticoagulants héparine ou citrate acide
dextrose (ACD) pour déterminer les numérations relatives et absolues.

Le dispositif KOMBITEST TBNK 6-color n’est pas destiné au dépistage et/ou au
phénotypage d’échantillons de leucémie et de lymphome.

Les numérations absolues ne sont pas comparables entre les laboratoires
utilisant différents équipements de différents fabricants.
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